URIC ACID

COD 21521 10x 60 mL COD 23521 4 x60mL

Unicamente para utilizagao in vitro no laboratdrio clinico

BioSystems

BA
C€

URIC ACID
URICASE/PEROXIDASE

UTILIZAGAO PREVISTA
Reagente para medir a concentragdo de &cido Urico no soro, plasma ou urina humana. Os
valores obtidos s&o Uteis no diagnostico e na monitorizagéo da gota e da hiperuricemia.

Este reagente deve ser utilizado nos analisadores BA da BioSystems ou noutro analisador de
caracteristicas similares.

SIGNIFICADO CLINICO

No homem, o &cido Urico é o principal produto do catabolismo das bases pricas, as quais se
obtém em parte da dieta e noutra parte da sintese in vivo.

Concentragdes elevadas de &cido Urico no soro ou urina podem ser atribuidas a uma
sobreprodugdo de urato (sintese aumentada de purinas) ou a uma eliminagdo defeituosa de
urato”.

A hiperuricemia associa-se generaimente com a gota, diminuigdo da fungéo renal, desidratagéo,
alteragdes mieloproliferativas e outras condi¢des das quais ndo se conhecem bem a causa'2.

O diagnoéstico clinico ndo deve ser realizado considerando unicamente os resultados de um
ensaio e deve incluir os dados clinicos e laboratoriais.

FUNDAMENTO DO METODO

O &cido Urico presente na amostra origina, segundo as reacgdes abaixo descritas, um complexo
colorido que se quantifica por espectrofotometria®+

Uricase uricase

Acido urico + O + 2H;0 Alantoina + CO2 + H,02
peroxidase

2H,02 + 4 — Aminoantipirina + DCFS ~——— Quinonaimina + 4 H20,

iNDICE

COD 21521 COD 23521
[ A Reacivo | 10x 60 mL 4x60 mL
COMPOSIGAO

A. Reactivo: Fosfatos 100 mmol/L, detergente 1,5 g/L, diclorofenolsulfonato 4 mmol/L, uricase >
0,12 U/mL, ascorbato oxidase > 5 U/mL, peroxidase > 1 U/mL, 4-aminoantipirina 0,5 mmol/L,
pH78.

ARMAZENAGEM E ESTABILIDADE

Armazenar a 2-8 °C.

Depois de abertos, os componentes s&o estaveis até a data de validade indicada no rétulo, se
forem guardados perfeitamente fechados e for evitada a contaminagéo durante a utilizagao.

Sobre a estabilidade na tabela: Os reagentes abertos e conservados no compartimento
refrigerado do analisador s&o estaveis durante 2 meses.

Sinais de degradagdo: Absorvancia do espago sobre o limite indicado em “Pardmetros de
ensaio”.

MATERIAIS ADICIONAIS NECESSARIOS (NAO FORNECIDOS)

Calibrador de Bioquimica (BioSystems cod. 18011) ou Calibrador de Bioquimica Humano
(BioSystems cod. 18044).

PREPARAGAO DOS REAGENTES

Os reagentes estéo prontos para utilizagéo.

AMOSTRAS
Soro, plasma ou urina recolhidos mediante procedimentos standard.

0O &cido Urico no soro ou plasma é estavel 7 dias a 2-8°C. Os anticoagulantes como a heparina,
EDTA, oxalato ou fluoreto nao interferem.

O 4cido Urico na urina & estavel 4 dias a temperatura ambiente quando se ajusta o pH a > 8 com
NaOH. N&o refrigerar.

CALIBRAGAO

Todos os dias deve ser realizado um branco de reagente e uma calibragem pelo menos a cada 2
meses, depois de uma mudanca de lote de reagente ou quando os procedimentos de controlo de
qualidade o exigirem.

CONTROLO DE QUALIDADE

Recomenda-se o uso dos Soros Controlo Bioguimica niveis | (céd. 18005, cdd. 18009 e
cod. 18042) e Il (cod. 18007, cod. 18010 e cod. 18043) e Urina Controlo de Bioguimica
(cod. 18054 e cod. 18066) para verificar a exatiddo do procedimento de medigéo.

Cada laboratério deve definir o seu proprio programa de controlo de qualidade interna e os
procedimentos para as agdes corretoras se os resultados de controlo ndo estiverem dentro dos
limites aceitaveis.

VALORES DE REFERENCIA
Soro e plasma’
Homens: 3,5-7,2 mg/dL = 210-420 pumol/L
Mulheres: 2,6-6,0 mg/dL = 150-350 pumol/L
Urina !
250-750 mg/24-h = 1,5-4,5 mmol/24-h

M21521p-07

Estes valores ddo-se Unicamente a titulo orientativo; é recomendavel que cada laboratorio
estabelega os seus proprios intervalos de referéncia.

CARACTERISTICAS METROLOGICAS

As caracteristicas metrologicas descritas seguidamente foram obtidas com um analisador BA400
e seguindo as diretrizes Instituto de Normas Clinicas e de Laboratério (Clinical & Laboratory
Standards Institute, CLSI).

— Limite de detec&o: 0,31 mg/dL = 18,5 umol/L.
— Limite de linearidade: 25 mg/dL = 1487 pmol/L.
— Preciséo:

Soro. Concentragéo media Repetibilidade (CV) No laboratério (CV)

5,2 mg/dL = 311 pmollL 13% 19%
10,8 mg/dL = 643 pmoliL 0.7 % 11%

Urina. Concentrag&o media Repetibilidade (CV) No laboratério (CV))

20,9 mg/dL = 1243 umol/L 2,5% 34 %
41,8 mg/dL = 2486 pmol/L 1,9% 28%

— Veracidade: Os resultados obtidos com estes reagentes ndo apresentam diferengas
significativas quando sdo comparados com reagentes de referéncia. A informagdo das
experiéncias comparativas esta disponivel a pedido.

LIMITAGOES DO PROCEDIMENTO

— Interferéncias: A hemdlise (hemoglobina até 2 g/L), a bilirrubina (até 2,5 mg/dL) ndo
interferem. A lipemia interfere. O acido ascérbico (até 2,5 mg/dL) ndo interfere. Outros
medicamentos e substancias podem interferir®.
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PARAMETROS DE ENSAIO:

Estes reagentes podem ser utilizados na maior parte dos analisadores automaticos. Em muitos
deles, as instrugdes especificas aplicaveis estdo disponiveis a pedido.

R1: utilizar o reagente A.

BA200 BA400

GERAL

Nome URIC ACID URIC ACID

Nome abreviado URIC URIC

Tipo de amostra soro / plasma / urina soro / plasma / urina

Modo de andlise ponto final mono-reagente | ponto final mono-reagente

Unidade mg/dL mg/dL

Decimais 2 2

Tipo de reagao crescente crescente
PROCEDIMENTO

Modo de leitura bicromatica bicromatica

Filtro principal 505 505

Filtro de referéncia 670 670

Amostra 75 75

Vol. R1 300 300

Vol. R2 - -

Leitura 1 (ciclo) 18 35

Leitura 2 (ciclo) - -

Fator de pré-diluigao -/-110 -/-110
CALIBRAGEM E BRANCO

Tipo de branco agua destilada agua destilada

Modo de calibragem calibrador experimental calibrador experimental

Numero de calibradores 1 1

Curva de calibragem
OPGOES

Limite de absorg&o do branco 0,200 0,200

Limite do branco cinético - -

Limite de linearidade 25/25/250 25/25/250

Substrato consumido - -
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