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EXCLUSIVAMENTE PARA FINS PROFISSIONAIS
PRINCIiPIO

UTILIZAGAO PREVISTA

Os calibradores Access CMV IgM Calibrators devem ser utilizados para calibrar o teste Access CMV IgM para a detecgéo
qualitativa dos anticorpos IgM anti-citomegalovirus (CMV) no soro e no plasma humanos (EDTA, heparina) utilizando
os Sistemas de Imunoensaio Access.

RESUMO E EXPLICAGAO DO PRODUTO

Os calibradores Access CMV IgM Calibrators s&o utilizados para estabelecer a calibragéo (determinar o valor de cut-off)
para o teste Access CMV IgM. Comparando a intensidade da luz gerada por uma amostra com o valor de cut-off, é
determinada a presenca ou a auséncia de anticorpos IgM especificos do CMV na amostra.

RASTREABILIDADE

A substancia a ser medida (analito) nos calibradores Access CMV IgM Calibrators tem como referéncia. Os calibradores
internos do fabricante. O processo de rastreabilidade baseia-se na norma EN ISO 17511.

REAGENTES

INFORMAGOES SOBRE O PRODUTO

Calibradores Access CMV IgM Calibrators

N.° de ref. A40706: C0-C1, 1,0 mL/frasco

» Fornecido pronto para utilizagdo.

» Armazenar em posigao vertical e refrigerar a 2-10 °C.

» Misturar o conteudo invertendo delicadamente antes da utilizagdo. Evitar a formacéo de bolhas.

» Estavel até ao vencimento do prazo de validade marcado no rétulo quando armazenado a 2-10 °C.
» O recipiente permanece estavel a 2-10 °C por 90 dias depois da abertura.

» Uma possivel degradagéo pode ser indicada por valores de controlo fora do intervalo de variagéo.

Co: Plasma/soro humano desfibrinado, negativo (n&o reactivo) para o anticorpo IgM especifico do
CMV com < 0,1% de azida sddica e 0,25% de ProClin* 300.
C1: Plasma/soro humano desfibrinado, positivo (reactivo) para o anticorpo IgM especifico do CMV
com < 0,1% de azida sodica e 0,25% de ProClin 300.
Cartao de 1
calibragao:
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| *ProClin € uma marca comercial da LANXESS Corp.
AVISOS E PRECAUGOES

» Para utilizagao em diagnéstico in vitro.

» As amostras dos doentes e os produtos hemoderivados podem ser analisados rotineiramente com riscos minimos
utilizando o procedimento descrito. Contudo, deve manusear estes produtos como potencialmente infecciosos de
acordo com as precaucdes gerais e os métodos adequados de laboratérios clinicos, independentemente da origem,
tratamento ou certificacdo anterior. Usar um desinfectante apropriado para a descontaminagéo. Armazenar e eliminar
estes materiais e os respectivos contentores segundo o regulamento e as normas locais.

» O material de origem humana utilizado na preparagéo do reagente foi testado e considerado negativo ou ndo reactivo
para a Hepatite B, a Hepatite C (HCV) e para o Virus da Imunodeficiéncia humana (HIV-1 e HIV-2). Dado que nenhum
método de ensaio conhecido pode oferecer a seguranga completa da auséncia de agentes infecciosos, manusear
os reagentes e as amostras dos doentes como potencialmente infecciosos.

» Para mais informacgdes sobre os riscos apresentados pelo produto, consulte as seguintes secgdes: INGREDIENTES
REATIVOS e CLASSIFICACAO DE PERIGO DO GHS.

INGREDIENTES REATIVOS

/N cuipADO

A azida soédica utilizada como conservante pode formar compostos explosivos
em sistemas de canalizagdes metalicas. Consulte o boletim do NIOSH: Explosive
Azide Hazards (Perigos de explosao da azida) (16-8-76).

Para evitar a possivel acumulagao de compostos de azida, enxague as condutas
de residuos com agua apoés a eliminagao do reagente nao diluido. A eliminagao
de azida sodica deve ser efetuada de acordo com os regulamentos locais
adequados.

CLASSIFICAGAO DE PERIGO GHS
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Calibrador de CMV IgM CO ATENCAO
H317 Pode provocar uma reagéo alérgica cutanea.
P280 Usar luvas de protecéo, vestuario de protecao e protecéo
ocular/protegéo facial.
P333+P313 Em caso de irritagcdo ou erupgao cutanea: consulte um
médico.
P362+P364 Retirar a roupa contaminada e lava-la antes de a usar.
mistura reacional de: 5-cloro-2-metil-4-isotiazolin-3-ona
[n.o CE 247-500-7] e 2-metil-4-isotiazolin-3-ona [n.o CE
220-239-6] (3:1) < 0,05%
Calibrador de CMV IgM C1 ATENCAO
H317 Pode provocar uma reagéo alérgica cutanea.
P280 Usar luvas de protecéo, vestuario de protecao e protegéo
ocular/protegéo facial.
P333+P313 Em caso de irritagdo ou erupgédo cutanea: consulte um
meédico.
P362+P364 Retirar a roupa contaminada e lava-la antes de a usar.
mistura reacional de: 5-cloro-2-metil-4-isotiazolin-3-ona
[n.o CE 247-500-7] e 2-metil-4-isotiazolin-3-ona [n.o CE
220-239-6] (3:1) < 0,05%
A Ficha de dados de seguranca esta disponivel em beckmancoulter.com/techdocs

CALIBRACAO

INFORMAGOES DE CALIBRAGAO

Os calibradores Access CMV IgM Calibrators séo fornecidos como negativos (C0) e positivos (C1). O teste Access
CMV IgM necessita de uma calibragédo (determinagao do valor de cut-off) para ter uma "calibragdo" activa. Os dados

de calibragdo sao validos por no maximo 28 dias.

Cada calibragdo necessita de 20 pyL do calibrador CO (determinagdes em duplicado) e 30 pL do calibrador C1
(determinagdes em triplicado), além dos volumes mortos do recipiente da amostra e do sistema. Uma gota equivale a

aproximadamente 40 L.
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PROCEDIMENTO(S) DE TESTE

PROCEDIMENTO

Consultar os respectivos manuais de sistema e/ou o sistema de Ajuda para obter informagdes sobre os métodos de
calibracéo, a configuragdo de calibradores, a introducéo de solicitagdes de testes dos calibradores e a visualizagédo de
dados de calibragéo.

NOTAS DE PROCEDIMENTO

LIMITAGOES

Se existir evidéncia de contaminagdo microbiana ou turvagéo excessiva num reagente, elimine o frasco.

INFORMAGOES ADICIONAIS

Beckman Coulter, o logétipo estilizado e as marcas de produtos e servicos da Beckman Coulter mencionadas neste
documento sdo marcas comerciais ou marcas comerciais registadas da Beckman Coulter, Inc. nos Estados Unidos e
noutros paises.

Podera estar abrangido por uma ou mais patentes. — consulte www.beckmancoulter.com/patents.

HISTORICO DE REVISOES

Revisao J

IFU atualizadas para adicionar neerlandés, finlandés, macedénio, chinés tradicional e esténio

Revisao K

Endereco do REP. CE atualizado, de Nyon para Co. Clare

Revisao L
Seccédo «Reagentes» atualizada.

Tradugdes adicionadas.
LEGENDA DOS SIMBOLOS

O Glossario de simbolos esta disponivel em beckmancoulter.com/techdocs (nimero do documento C02724).
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