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ANTICORPOS ANTITIREOGLOBULINA ACCESS II
C86552

EXCLUSIVAMENTE PARA FINS PROFISSIONAIS

Para uso em diagnóstico in vitro

Somente sob prescrição médica

Para uso nos Analisadores de imunoensaio DxI Access

PRINCÍPIO
USO PREVISTO

O ensaio de anticorpos antitireoglobulina II (TgAb) Access é um imunoensaio quimioluminescente com partículas
paramagnéticas para a determinação quantitativa dos níveis de anticorpos antitireoglobulina no soro e no plasma
humanos utilizando-se os Sistemas de imunoensaio Access. A medição dos autoanticorpos da tireoide pode ajudar no
diagnóstico da tireoidite de Hashimoto, do bócio atóxico e da doença de Graves.

SUMÁRIO E EXPLICAÇÃO

A tireoglobulina é produzida pela glândula tireoide e é uma glicoproteína hidrossolúvel de aproximadamente
660.000 dáltons. É um dos principais componentes do coloide folicular da tireoide e está presente em pequenas
quantidades no soro. A função principal da tireoglobulina é o armazenamento e a síntese dos hormônios tireoidianos.
Os hormônios tireoidianos 3, 5, 3', 5'-tetraiodotironina (tiroxina, T4) e 3, 5, 3'-tri-iodotironina (T3) são sintetizados a
partir da tireoglobulina.1

Frequentemente, os pacientes com doença tireoidiana autoimune apresentam autoanticorpos antitireoglobulina (TgAb).
Aproximadamente 10% dos indivíduos hígidos possuem TgAb em níveis mensuráveis. Os TgAb podem ser detectados
em 30% dos pacientes com doença de Graves e em 85% dos pacientes com tireoidite de Hashimoto.2 Todavia, nessas
doenças encontram-se com mais frequência níveis elevados de autoanticorpos antitireoperoxidase (autoanticorpos
anti-TPO) do que de TgAb.

São necessários métodos sensíveis de teste de TgAb para identificar os soros de pacientes que contêm autoanticorpos
antitireoglobulina que podem interferir com as medições de tireoglobulina sérica.

METODOLOGIA

Tipo de ensaio: duas etapas, sanduíche

O ensaio do anticorpo antitireoglobulina Access II é um ensaio imunoenzimático sequencial de duas etapas (tipo
“sanduíche”). Uma amostra é adicionada a uma cuveta de reação contendo partículas paramagnéticas revestidas com
a proteína tireoglobulina. O TgAb na amostra se liga à tireoglobulina revestida nas partículas. Após a incubação, os
materiais ligados à fase sólida são retidos em um campo magnético, enquanto os materiais não ligados são removidos
por lavagem. O conjugado de tireoglobulina e fosfatase alcalina é adicionado e se liga ao TgAb.

Após a segunda incubação, os materiais ligados à fase sólida são retidos em um campo magnético, enquanto os
materiais não ligados são removidos por lavagem. Em seguida, o substrato quimioluminescente é adicionado ao
recipiente, e a luz gerada pela reação é medida com um luminômetro. A produção de luz é diretamente proporcional
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à concentração de analito na amostra. A concentração de analito é determinada a partir de uma calibração
armazenada.

AMOSTRA
COLETA E PREPARAÇÃO DA AMOSTRA

1. Soro e plasma (heparina/EDTA) são as amostras recomendadas.

2. Siga as recomendações abaixo para manusear, processar e armazenar amostras de sangue:3

• Efetue a coleta de todas as amostras de sangue tomando as precauções habituais para a punção venosa.

• Deixe que as amostras de soro coagulem completamente antes da centrifugação.

• Mantenha os tubos sempre fechados com rolha.

• Separe fisicamente, o mais rapidamente possível, o soro ou o plasma do contato com as células.

• Armazene as amostras hermeticamente fechadas a temperatura ambiente (15–30°C) durante um máximo de
oito horas.

• Caso se preveja que o ensaio não seja concluído em um prazo de oito horas, refrigerar as amostras a 2–8°C.

• Caso se preveja que o ensaio não seja concluído em um prazo de 48 horas, ou no caso de amostras a serem
expedidas, congelar a uma temperatura igual ou inferior a –20°C.

3. Siga as diretrizes abaixo para preparar as amostras:

• Certifique-se de que a fibrina e a matéria celular residuais tenham sido removidas antes da análise.

• Siga as recomendações do fabricante dos tubos de coleta de sangue para a centrifugação.

• Em geral, amostras excessivamente hemolisadas, ictéricas e lipêmicas não são aceitáveis.

4. Cada laboratório deve determinar a aceitabilidade dos seus próprios tubos de coleta de sangue e produtos de
separação de soro. Podem existir variações nesses produtos dependendo do fabricante e do lote.

5. As amostras podem ser descongeladas no máximo duas vezes.

REAGENTES
CONTEÚDO

Kit de reagentes de anticorpo II de tireoglobulina Access

N.º de ref. C86552: 100 determinações, 2 kits, 50 testes/kit

A mesma formulação de reagente é utilizada em todos os Sistemas de imunoensaio Access.

Poço Conteúdo Ingredientes
R1a: 3,25 mL Partículas paramagnéticas Dynabeads* revestidas com estreptavidina e acopladas

a tireoglobulina humana biotinilada, suspensas em um tampão TRIS com proteína
(bovina), < 0,1% de azida sódica e 0,1% de ProClin** 300.

R1b: 13,25 mL Conjugado de tireoglobulina humana e fosfatase alcalina (bovina) em um tampão
TRIS com proteína (bovina), <0,1% de azida sódica e 0,1% de ProClin 300.

R1c: 4,5 mL Tampão TRIS com proteína (bovina), azida sódica a <0,1% e ProClin 300 a 0,1%.

R1d: 3,1 mL Tampão TRIS com polímero bloqueador, < 0,1% de azida sódica e 0,1% de
ProClin 300.
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*Dynabeads é uma marca comercial registrada da Dynal A.S., Oslo, Noruega.

**ProClin é uma marca comercial da LANXESS Corp.

AVISOS E PRECAUÇÕES

• Para uso em diagnóstico in vitro.

• As amostras de pacientes e os produtos hemoderivados podem ser regularmente processados com omínimo de risco
seguindo-se o procedimento descrito. Contudo, manuseie esses produtos como sendo potencialmente infecciosos
e de acordo com as precauções universais e as boas práticas dos laboratórios clínicos, independentemente da sua
origem, tratamento ou certificação anterior. Utilize um desinfetante apropriado para descontaminação. Armazene e
descarte esses materiais e os respectivos recipientes de acordo com os regulamentos e as diretrizes locais.

• O material de origem humana utilizado na preparação do reagente foi testado e considerado negativo ou não reativo
para a Hepatite B, a Hepatite C (HCV) e para o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV-1 e HIV-2). Dado que
nenhum método de teste conhecido pode oferecer garantia completa da ausência de agentes infecciosos, manuseie
os reagentes e as amostras dos pacientes como potencialmente infecciosos.4

• Para obter informações sobre os riscos apresentados pelo produto, consulte as seguintes seções: COMPONENTES
REATIVOS e CLASSIFICAÇÃO DE PERIGO DO GHS.

COMPONENTES REATIVOS

ATENÇÃO

A azida sódica utilizada como conservante pode formar compostos explosivos
em canos de escoamento metálicos. Consulte o Boletim do NIOSH (National
Institute for Occupational Safety and Health [Instituto de segurança e saúde
ocupacional dos EUA]): Explosive Azide Hazard (Perigos de explosão de azida)
(16/8/76).
Para evitar o possível acúmulo de compostos de azida, enxágue os canos de
escoamento com água após o descarte do reagente não diluído. O descarte da
azida sódica deve ser efetuado de acordo com as normas locais apropriadas.

CLASSIFICAÇÃO DE PERIGO DO GHS

Estreptavidina-tireoglobulina
biotinilada PMP (Compartimento
R1a)

AVISO

H317 Pode provocar reações alérgicas na pele.

H412 Nocivo para os organismos aquáticos, com efeitos
duradouros.

P273 Evite a liberação para o meio ambiente.

P280 Use luvas de proteção, roupa de proteção e proteção
ocular/facial.

P333+P313 Em caso de irritação ou erupção cutânea: consulte um
médico.

P362+P364 Retire toda a roupa contaminada e lave-a antes de usá-la
novamente.
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massa reacional de: 5-cloro-2-metil-4-isotiazolina-3-ona
[CE nº 247-500-7] e 2-metil-4-isotiazolina-3-ona [CE nº
220-239-6] (3:1) < 0,05%

Conjugado de anticorpo anti-TG
(Compartimento R1b)

AVISO

H317 Pode provocar reações alérgicas na pele.

H412 Nocivo para os organismos aquáticos, com efeitos
duradouros.

P273 Evite a liberação para o meio ambiente.

P280 Use luvas de proteção, roupa de proteção e proteção
ocular/facial.

P333+P313 Em caso de irritação ou erupção cutânea: consulte um
médico.

P362+P364 Retire toda a roupa contaminada e lave-a antes de usá-la
novamente.

massa reacional de: 5-cloro-2-metil-4-isotiazolina-3-ona
[CE nº 247-500-7] e 2-metil-4-isotiazolina-3-ona [CE nº
220-239-6] (3:1) < 0,05%

Tampão 1 de anticorpos anti-TG
(Compartimento R1c)

AVISO

H317 Pode provocar reações alérgicas na pele.

H412 Nocivo para os organismos aquáticos, com efeitos
duradouros.

P273 Evite a liberação para o meio ambiente.

P280 Use luvas de proteção, roupa de proteção e proteção
ocular/facial.

P333+P313 Em caso de irritação ou erupção cutânea: consulte um
médico.

P362+P364 Retire toda a roupa contaminada e lave-a antes de usá-la
novamente.

massa reacional de: 5-cloro-2-metil-4-isotiazolina-3-ona
[CE nº 247-500-7] e 2-metil-4-isotiazolina-3-ona [CE nº
220-239-6] (3:1) < 0,05%

Tampão 2 de anticorpos anti-TG
(Compartimento R1d)

AVISO

H317 Pode provocar reações alérgicas na pele.
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H412 Nocivo para os organismos aquáticos, com efeitos
duradouros.

P273 Evite a liberação para o meio ambiente.

P280 Use luvas de proteção, roupa de proteção e proteção
ocular/facial.

P333+P313 Em caso de irritação ou erupção cutânea: consulte um
médico.

P362+P364 Retire toda a roupa contaminada e lave-a antes de usá-la
novamente.

massa reacional de: 5-cloro-2-metil-4-isotiazolina-3-ona
[CE nº 247-500-7] e 2-metil-4-isotiazolina-3-ona [CE nº
220-239-6] (3:1) < 0,05%

A Folha de dados de segurança está disponível em beckmancoulter.com/techdocs

MATERIAIS NECESSÁRIOS, MAS NÃO FORNECIDOS COM O KIT DE REAGENTES

1. Calibradores do Anticorpo antitireoglobulina Access II
Fornecidos em zero e aproximadamente 50, 250, 500, 1.000 e 2.500 UI/mL.
N.º de ref. A36920

2. Materiais de controle da qualidade (CQ): material de controle disponível comercialmente.

3. Lumi-Phos PRO
N.º de ref. B96000

4. Tampão de lavagem II UniCel DxI
N.º de ref. A16793

PREPARAÇÃO DO REAGENTE

Fornecido pronto para uso.

ARMAZENAMENTO E ESTABILIDADE DOS REAGENTES

Estabilidade
Não aberto entre 2 e 10°C Até à data de validade indicada

Após abrir, entre 2 e 10°C 56 dias

• Armazene na vertical.

• Manter refrigerado entre 2°C e 10°C por, no mínimo, duas horas antes de usar no instrumento.

• Uma possível degradação pode ser indicada pela ruptura da camada elastomérica do kit ou por valores de controle
da qualidade fora do intervalo de variação.

• Se o kit de reagentes estiver danificado (por exemplo, ruptura da camada elastomérica), descarte o kit.
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CALIBRAÇÃO
INFORMAÇÕES DE CALIBRAÇÃO

Para todos os testes, é necessário ter uma calibração ativa. A calibração é necessária a cada 56 dias. Consulte
as Instruções de uso do calibrador para obter informações adicionais sobre a calibração. Consulte os manuais do
sistema adequados e/ou o sistema de Ajuda para obter informações sobre o método de calibração, a configuração dos
calibradores, a introdução de solicitações de testes dos calibradores e a revisão dos dados de calibração.

CONTROLE DE QUALIDADE
Os materiais de controle de qualidade são essenciais para monitorar o desempenho do sistema. Os controles de
qualidade com diversas faixas de concentração devem ser executados individualmente pelo menos a cada 24 horas
ao fazer o ensaio.5 As faixas de controle de qualidade devem ser determinadas pelos requisitos individuais de cada
laboratório. Siga os regulamentos e diretrizes aplicáveis para o controle de qualidade.

PROCEDIMENTO(S) DE TESTE
PROCEDIMENTO

1. Consulte os manuais do sistema adequados e/ou o sistema de Ajuda para uma descrição específica da
instalação, inicialização, princípios de operação, características de desempenho do sistema, instruções de
operação, procedimentos de calibração, limitações e precauções operacionais, perigos, manutenção e resolução
de problemas.

2. Consulte os manuais do sistema adequados e/ou o sistema de Ajuda para obter informações sobre o manuseio
das amostras, a configuração dos testes, a solicitação de testes e a visualização dos resultados dos testes.

3. Misture o conteúdo dos kits de reagentes novos (não perfurados) invertendo delicadamente o kit várias vezes
antes de carregá-lo no instrumento. Não inverta kits abertos (perfurados).

4. Além dos volumesmortos do recipiente de amostra e do sistema, utilize 10 µL de amostra para cada determinação.
Consulte os manuais do sistema adequados e/ou o Sistema de Ajuda para obter informações relativas ao volume
de amostra mínimo necessário.

5. A unidade de medida padrão do sistema para indicar os resultados das amostras é UI/mL.

LIMITAÇÕES

1. Para ensaios que utilizam anticorpos, existe a possibilidade de interferência por anticorpos heterófilos na amostra
do paciente. Os pacientes que tenham sido expostos regularmente a animais ou que tenham sido submetidos a
imunoterapia ou procedimentos de diagnósticos utilizando imunoglobulina ou seus fragmentos, podem produzir
anticorpos humanos antianimal, por exemplo HAMA, que interferem com os imunoensaios. Além disso, outros
anticorpos, como anticorpos humanos anticabra, podem estar presentes nas amostras dos pacientes.6,7 Esses
anticorpos interferentes podem causar resultados errôneos. Os resultados de pacientes suspeitos de terem esses
anticorpos devem ser avaliados com cuidado.

2. A amostra do paciente pode conter outras substâncias potencialmente interferentes suscetíveis de causar
resultados errôneos nos imunoensaios. Alguns exemplos documentados na literatura incluem o fator reumatoide,
a fosfatase alcalina endógena, a fibrina e proteínas capazes de se ligarem à fosfatase alcalina.8 Avalie com
cuidado os resultados se suspeitar que a amostra apresenta esses tipos de interferências.

3. Os resultados devem ser interpretados com base no quadro clínico geral do paciente, incluindo: sintomas, histórico
clínico, dados de testes adicionais e outras informações adequadas.

4. O ensaio de anticorpos antitireoglobulina Access II não apresenta qualquer efeito “gancho” (hook) até
aproximadamente 50.000 UI/mL.
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INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS
Os resultados do teste são determinados automaticamente pelo software do sistema. Os resultados do teste podem ser
revisados usando a tela apropriada. Consulte os manuais de sistema adequados e/ou o sistema de Ajuda para obter
instruções completas sobre a revisão de resultados de amostras.

COMUNICAÇÃO DE RESULTADOS
INTERVALO DE MEDIÇÃO

Aproximadamente 0,9–2.500 UI/mL

As amostras podem ser medidas com exatidão dentro do intervalo de medição definido como o limite de detecção (LoD)
inferior e o valor mais alto do calibrador.

1. Se uma amostra contiver menos do que o limite inferior para o ensaio, registre o resultado como sendo inferior a
esse valor.

2. Se uma amostra contiver mais do que o valor declarado do calibrador mais alto, relate o resultado como sendo
superior a esse valor.

VALORES ESPERADOS

1. Cada laboratório deve validar ou estabelecer seus próprios valores de referência para garantir uma representação
correta de populações específicas.

2. As amostras de soro foram obtidas nos Estados Unidos de homens com <30 anos de idade de acordo com
os critérios descritos pela National Academy of Clinical Biochemists (NACB) para a definição de um intervalo
de referência normal para testes de anticorpos da tireoide.9 Os critérios de triagem incluíram níveis de TSH
sérico entre 0,5 e 2,0 mUI/l, nenhum histórico pessoal ou familiar de doenças tireoidianas e ausência de doenças
autoimunes não tireoidianas. Foram testadas 137 amostras triadas. Dessas amostras, 95% apresentou um limite
superior de referência não paramétrico abaixo de 4 UI/mL.

3. Além disso, 519 amostras normais foram coletadas nos Estados Unidos de homens e mulheres na faixa de 18 a
74 anos de idade. Os critérios de triagem incluíram níveis de TSH sérico entre 0,5 e 2,0 mUI/l, nenhum histórico
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pessoal ou familiar de doenças tireoidianas e ausência de doenças não tireoidianas autoimunes. Foram testadas
519 amostras. 96% dessas amostras ficaram abaixo de 4 UI/mL.

CARACTERÍSTICAS DE DESEMPENHO
CRITÉRIOS DO ENSAIO E DADOS REPRESENTATIVOS

Os dados representativos são fornecidos apenas para fins ilustrativos. O desempenho obtido em laboratórios individuais
pode variar.

COMPARAÇÃO DE MÉTODOS

Um estudo baseado no EP09c do CLSI, 3ª edição10, usando a regressão de Passing-Bablok e a correlação de Pearson,
comparou o Sistema de imunoensaio Access 2 e o Analisador de imunoensaio DxI 9000 Access.

N

Intervalo
de medição
analítica*
(UI/mL) Inclinação

Inclinação
IC de 95% razão de

Intercepto
IC de 95%

Coeficiente
de

correlação, R
122 0,98 – 2.463 0,97 0,95 – 0,99 -0,33 -0,56 – 0,014 1,00

LINEARIDADE

Um estudo baseado no EP06-Ed211 do CLSI, realizado no Analisador de imunoensaio DxI 9000 Access, determinou
que o ensaio demonstrou linearidade em todo o intervalo de medição.

IMPRECISÃO

O ensaio foi concebido para ter imprecisão intralaboratorial conforme listado a seguir:

• DP ≤1,5 UI/mL em concentrações <15 UI/mL

• ≤10,0% de CV em concentrações ≥15 UI/mL e <1.000 UI/mL

• ≤15,0% de CV em concentrações ≥1.000 UI/mL
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Um estudo baseado no EP05-A312 do CLSI, realizado no Analisador de imunoensaio DxI 9000 Access, testou várias
amostras em duplicata, em 2 processamentos ao dia, por um mínimo de 20 dias.

Concentração (UI/mL)
Repetibilidade
(intraensaio) Interexecuções Entre dias Intralaboratorial

Amostra N Média

DP
(Desvio
padrão) %CV

DP
(Desvio
padrão) %CV

DP
(Desvio
padrão) %CV

DP
(Desvio
padrão) %CV

Amostra 1 88 3,5 0,2 4,8 0,1 4,0 0,1 2,9 0,2 6,9

Amostra 2 88 183 6,6 3,6 4,3 2,3 3,9 2,1 8,8 4,8

Amostra 3 84 483 15,6 3,2 16,8 3,5 0,0 0,0 22,9 4,7

Amostra 4 88 1735 79,7 4,6 117,5 6,8 39,2 2,3 147,3 8,5

REPRODUTIBILIDADE

Um estudo de reprodutibilidade baseado no EP05-A312 do CLSI, realizado no Analisador de imunoensaio
DxI 9000 Access, testou várias amostras em 5 réplicas por dia, por um mínimo de 5 dias, em 3 instrumentos.

Concentração (UI/mL)
Repetibilidade
(intraensaio) Entre dias

Entre-
instrumentos Reprodutibilidade

Amostra N Média

DP
(Desvio
padrão) %CV

DP
(Desvio
padrão) %CV

DP
(Desvio
padrão) %CV

DP
(Desvio
padrão) %CV

Amostra 1 75 3,7 0,2 4,6 0,1 2,7 0,1 2,8 0,2 6,0

Amostra 2 75 183 4,5 2,4 3,6 1,9 6,2 3,4 8,4 4,6

Amostra 3 75 487 13,8 2,8 18,2 3,7 36,3 7,5 42,9 8,8

Amostra 4 75 1669 82,1 4,9 71,3 4,3 204,0 12,2 231,2 13,9

REATIVIDADE CRUZADA

Para avaliar o potencial de interferência de doenças autoimunes, várias amostras de estados patológicos foram testadas
com um dispositivo de anticorpos antitireoglobulina comercialmente disponível. A concordância total alcançada foi de
100% (28/28). A tabela a seguir descreve os resultados.

Outras doenças/condições autoimunes n
Anticorpo antinuclear (ANA) 5

Anti-DNA (aDNA) 5

Artrite reumatoide (AR) 5

Fator reumatoide (RF) 5

Lúpus eritematoso sistêmico (LES) 4

Anti-peptídeos citrulinados cíclicos (anti-PCC) 4

Total 28
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% de concordância dos autoanticorpos

Ensaio de TgAb disponível comercialmente

+ - Total

+ 2 0 2 Concordância % positiva
= 100,0%

Ensaio de anticorpos
antitireoglobulina Access II

- 0 26 26 Concordância porcentual
negativa = 100,0%

Total 2 26 28 Concordância porcentual
= 100,0%

SUBSTÂNCIAS INTERFERENTES

As amostras com concentrações de TgAb de aproximadamente 4 UI/mL e 100 UI/mL foram enriquecidas com
concentrações conhecidas das substâncias abaixo e processadas em um Sistema de imunoensaio Access. Os valores
foram calculados conforme descrito no CLSI EP07-ED313. A interferência foi determinada testando controles (sem
substância interferente adicionada) e amostras de teste correspondentes (com substância interferente adicionada).
Dos compostos testados, nenhum demonstrou causar interferência significativa (excedendo a alteração de 10% na
concentração para amostras ≥15 UI/mL ou ± 1,5 UI/mL para amostras <15 UI/mL) utilizando as concentrações de
teste indicadas na tabela abaixo.

Substância Agente interferente adicionado
Acetaminofeno 20 mg/dL

Ácido acetilsalicílico 65 mg/dL

Bilirrubina 40 mg/dL

Biotina 3.510 ng/mL

Hemoglobina 500 mg/dL

Heparina (sódica) 8.000 U/dL

Proteína total (albumina sérica humana) 6 g/dL

Ibuprofeno 50 mg/dL

Multivitamínico 1:20

Triglicerídeos (intralipídios) 500 mg/dL

CAPACIDADE DE DETECÇÃO

Os estudos do limite de branco (LoB), limite de detecção (LoD) e limite de quantificação (LoQ) foram realizados no
Analisador de imunoensaio DxI 9000 Access seguindo a diretriz EP17-A2 do CLSI.14 O estudo do LoB incluiu vários
lotes de reagente e 3 instrumentos ao longo de, no mínimo, 3 dias. Os estudos do LoD e do LoQ incluíram vários lotes
de reagentes e 3 instrumentos durante, pelo menos, 5 dias.
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Resultado máximo observado Critérios de concepção
UI/mL UI/mL

Limite de Branco (LoB) 0,2 ≤ 0,9

Limite de Detecção (LoD) 0,4 ≤ 0,9

Limite de quantificação (LoQ)
≤20% do CV intralaboratorial

0,4 ≤ 1,5

INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Para um paciente/usuário/terceiro na União Europeia e em países com regime regulatório equivalente (Regulamentação
2017/746/UE sobre In vitro Diagnostic Medical Devices [Dispositivos médicos de diagnóstico in vitro]), se, durante o
uso deste dispositivo ou como resultado de seu uso, ocorreu um incidente grave, relate-o ao fabricante e/ou ao seu
representante autorizado e à sua autoridade nacional.

Beckman Coulter, o logotipo estilizado e as marcas dos produtos e serviços da Beckman Coulter mencionados neste
documento são marcas comerciais ou marcas comerciais registradas da Beckman Coulter, Inc. nos Estados Unidos
e em outros países.

Pode estar abrangido por um ou mais direitos de patente. — consulte www.beckmancoulter.com/patents.

HISTÓRICO DE REVISÃO

Revisão A

Nova publicação das DxI Access Immunoassay Analyzer reagent IFU (Instruções de uso dos reagentes do Analisador
de imunoensaio DxI Access).

Revisão B

Foram adicionadas traduções.

Revisão C

Atualização da declaração da marca comercial ProClin.

Revisão D

Foram adicionadas traduções.

LEGENDA DOS SÍMBOLOS

O Glossário de símbolos está disponível em beckmancoulter.com/techdocs (número do documento C02724).
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